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U Zagrebu, 02. 11. 2020.

VALIDACISKO 1ZVIJESCE

HUMASIS COVID-19 Ag TEST, Koreja

Validacija kita HUMASIS COVID-19 Ag obavljena jeu HZJZ.

Rezultati:

SARS-CoV-2 [RT-PCR ciklus detekcije]

Ct|Cct|Ct| Ct|Ct|Ct|Ct| Ct Ct Ct|Ct|Ct| Ct| Ct
16 | 18 | 20 | 20 | 21 | 21 | 22 | 22 | 23 23 | 24 | 25 | 26 | 28

+ | + + + + + + + + + + 0 0 0

RT-PCR SARS-CoV-2 NEG

Uzorak 15 Uzorak 16 Uzorak 17 Uzorak 18
() () () ()

Validacija testa HUMASIS COVID-19 Ag za brzu detekciju antigena u nazofaringealnom uzorku
pokazala je da test ima visoku pozitivhu prediktivnhu vrijednost, odnosno da je pozitivan rezultat s
visokom sigurnoscu pozitivan, dok je negativan rezultat potrebno dodatno provjeriti na RT-PCR-u
zbog niske osjetljivosti testa. Ovim testom moZe se detektirati antigen SARS-CoV-2 u uzorcima kojima
je nalaz RT-PCR-a na COVID-19 do 24 ciklusa detekcije u RT-PCR-u.

Stoga je nuzno u nalazu naznaciti da negativan nalaz na antigen ne iskljucuje infekciju COVID-19 te
da se mora uciniti dodatna provjera RT-PCR-om.
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